Bruksanvisning 013600368
U-TECH Massasjeapparat F833

P/igmp Endrgy

1 2 3 1. Indikatorlys

2. Kobling til kabel
3. Styrke /Intensitet

Kraftig professionell maskin for full kroppsmassasje. Maskinen har stort, stabilt gulvstativ med hjul, og er utstyrt med 5 applikatorer for forskjellige behandlinger. Egen hylle /boks for applikatorene
Modellen F833 er ekstra kraftig (opp til 4000rpm), og er spesialinnstilt for behandlinger i forskjellige lag og omrader (se mer informasjon under).

Hva er vibrasjon massasje, og hvordan virker den?

«Vibrotherapy" er en avansert teknikk skapt for & gi en aktiv behandling til hud og muskler. Enheten med et tilpasset innlegg frembringer lavfrekvente vibrasjoner som frembringer en mekanisk bolge pa
samme tid. Denne belgen er utvidet langs forskjellige lag av huden, med mer eller mindre dybde i samsvar med den anvendte frekvens. Jo lavere frekvensen er, jo dypere den virker pa huden.
Operasjonen er basert pa ett oscillerende hode, der flere applikatorer blir tilpasset i henhold til de forskjellige behandlinger.

Hva er effekten av denne type behandling?
Stimulerer celleformering, Eliminer misdannelser i hud, Gi en storre fasthet huden, Bidrar til en raskere regenerering, Bedrer cellenes erngering og oksygen, Eliminerer giftstoffer og gir en storre lysstyrke
pa huden, Forbedrer lymfedrenasje, Rreduserer overfladig fett.

Hva er det hensiktsmessig for?

Celluliter, Trette ben, Oppsamling av veeske, Stress og tretthet, lymfatiske problemer, Muskel problemer, Muskel toning, Utfyllende fysioterapibehandlinger

Den anbefalte tid for en sesjon varierer mellom 30 og 60 minutter i henhold til type av behandling. Den utferende parten ma planlegge hver behandling og de tilsvarende intervaller mellom oktene
avhengig av pasientens behov og massasjefunksjon

Applikatorbruk

Applikator 1: Silikon rund-formet applikator med lang spiss & bruke massasje i stor dybde. Bruk den pa lav hastighet (mellom niva 1 og 2). For & stimulere epidermis, bor utstyret benyttes ved en
maksimal hastighet (niva 5).

Appliaktor 2: Silikon rund-formet applikator med flere korte utstikkerne som jobber pa epidermis-dybde. Passer for stimulering, peeling, vasodilatasjon og revitalisering massasjebehandlinger -brukes pa
rygg, lar og rumpe. Det anbefales & bruke den pa et niva 5. Passer for & klargjere huden for pasmering av kremer/-og hudpleie -da huden blir mer mottakelig, og pa sportslige behandlinger for trening,
pa grunn av sin hyperemiant virkning lokalt generert med massasje (niva 4 og 5).

Applikator 3: Glatt og allsidig svamp-sirkuleer applikator for sensitive deler av kroppen. Det gjelder en myk og lett massasje. Den brukes for og etter start av behandlinger; for a forberede vev og frigjere
spenninger. Det anbefalte fartsnivaet er mellom 3 og 5. Bruk en engangs-klut til & dekke applikatoren under gkten.

Applikator 4: Gummi firkantet applikator med 4 halvkuler. Ideell for massasje pa skuldre, rygg, lar og rumpe. Speed niva 1, 2 og 3.

Applikator 5: V-formet svamp applikator egnet for arbeid pa skuldre, nakke, rygg, ben og kneer soner. Bruk denne applikatoren ved hastigheter 2, 3 og 4.

Maskinen har 5 hastigheter

Hastighetsniva 1: Omtrent 13 Hz. Virker pa hypodermis og dype lag av dermis (muscu- lar niva)

Hastighetsniva 2: Omtrent 17 Hz. Virker pa arterier og vener, og pa lymfesystemet og nervesystemet.

Hastighetsniva 3: Omtrent 22 Hz. Virker pa dermis

Hastighetsniva 4: Omtrent 28 Hz. Virker pa dermis

Hastighetsniva 5: Omtrent 40 Hz. Virker pa epidermis, pa basal eller bakterie lag. Stimulerer celluleer proliferasjon og eliminerer feil
Epidermis: Det ytterste lag av celler i huden, det bestar av 4 lag

Dermis: Mellom-laget som er ansvarlig for hudens motstand og elastisitet. Kollagen, elastin, blod og lymfearer, vener og arterier
Hypodermis: Underhud er det nederste laget. Adipose celler.

Teknisk informasjon

Spenning: 110V~240V

Maks effekt: 100W

Nominell frekvens: 50/60Hz

Hastighet/kraft: Level 1/2/3/4/5 -800/1600/2400/3200/4000 Rpm

Advarsler

Bor ikke brukes av/pa: Personer med hjerteproblemer eller med pacemaker, i svangerskap, med lavt/hoyt blodtrykk, ved infeksjoner eller apne sar, epilepsi, diabetes, eksem eller psoriasis,
kardiovaskuleere problemer, flebitt eller trombose. Hvis tvil; snakk med din fastlege

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehar som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil pa det elektriske anlegget. Ved feil eller skade pa utstyret; kontakt leverander umiddelbart (All
garanti frafaller pa utstyr som er forsekt reparert av uautorisert personell)

Unnga all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller darlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.

Kontakter bor trekkes ut nar apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal sta ubrukt over tid

Alle elektriske apparater ber holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til & handtere disse produktene.

Apparatet er beregnet for professionelt bruk, og KUN til formalet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til a fraskrive oss enhvert ansvar for feil, skader og ulykker som oppstar pa grunn av feil bruk,
ufagleert bruk eller situasjoner utenfor var kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)
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Vedlikehold

Trekk ut kontakten for renhold, og terk av eventuell smuss eller stov pa overflaten av apparatet med en torr klut, og ikke bruk noen form for vann, vaskemidler eller andre flytende stoffer.
Massasjehodene kan tas av, og vaskes med vann og rengjeringsmiddel -samt desinfiseres.

Hvis det er brukt massasjeolje under behandling, ma denne vaskes av hodene umiddelbart etter avsluttet behandling.

Dersom ett eller flere av massasjehodene begynner & bli slitt, kan disse eventuelt kjopes separat.

Bruksanvisning

1. Monter apparatet, og sorg for at alle deler sitter skikkelig og riktig sammen

2. Sorg for at apparatet star stodig pa egnet underlag

3. Velg massasjehode basert pa hvilken behandling som skal utferes (se eget skriv)
4. Pafor en egnet krem/-eller olje pa huden, og masser litt for a lette spenningen

5. Start apparatet ved a ga fra 0 til ansket styrke (1-5) pa hoyre side

7. Etter endt behandling, eller hvis du vil stoppe, velges 0 pa hoyre side
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T - VIKTIG! Nar kabel kobles til, er det viktig at denne festes riktig. Forst skrus selve
¢ vaieren til i uttaket, s& er det ekstremt viktig & sette i lasekilen pa den ene siden av
S| &&= tilkoblingen. S& kan strampen/plaststykket trykkes pé plass, og vris fast.

, Dersom kabelen ikke er montert riktig, kan dette fore til skade pa apparatet, og ikke
fungere optimalt.
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Cce

Sertifikater

Dette produktet oppfyller folgende krav:
1. Vilkar fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC

Resirkulering
Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje ber leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljgvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For a
beskytte miljoet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elekirisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.
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