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770012173 NORSK BRUKSANVISNING
Varmeskap /handklevarmer, KAUN 23 lir
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Kombinert UV sterilisering/-og varmeskap /handklevarmer for klinikker. Skapet har Innebygget sensor som deaktiverer UV sterilisatoren nar dgren apnes. Skapet har
vannoppsamler og innvendig handklekurver.

Teknisk informasjon
Spenning: 220-240V

Effekt: 200W

Nominell frekvens: 50Hz
Storrelse: 45x35,5x34,5cm
Kapasitet: 23 liter

Temperatur: 60-95°C
UV-bolgelengde: 254 (nm)UV-C
Desinfeksjonstid: 45min

Bruksanvisning

1. Plasser skapet pa en flat, stabil overflate

2. Sett stopselet i en jordet kontakt

3. Sjekk at bade UV og varmeknappen star pa "Off /av", og tem dryppbrettet (3) hvis skapet har veert brukt

4. Legg rene, lett fuktet (drypptarre) handkleer inn i skapet (4), uten a veere i kontakt med veggene -og lukk deren

5. Skru pa varmen (heating) (2), og ett radt lys vil slas pa. Dette starter thermostaten og varmen, slik at skapet stopper/-og starter etterhvert som varmen gker/minker.
6. Dersom du ogsa vil UV-sterilisere, kan du gjere dette samtidig som du varmer handkleer, eller som en separat behandlig. Da trykker du pa UV-knappen (1), og
behandlingen begynner. Anbefalt sterilasjonstid er 45 min.
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Advarsler

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehar som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil pa det elektriske anlegget. Ved feil eller skade pa utstyret; kontakt
leverander umiddelbart (All garanti frafaller pa utstyr som er forsgkt reparert av uautorisert personell)

Unnga all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller darlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.

Kontakter bor trekkes ut nar apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal sta ubrukt over tid

Alle elektriske apparater bar holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til & handtere disse produktene.

Apparatet er beregnet for professionelt bruk, og KUN til formalet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til & fraskrive oss enhvert ansvar for feil, skader og ulykker som
oppstar pa grunn av feil bruk, ufagleert bruk eller situasjoner utenfor var kontroll (som feks. feil i det elekiriske anlegget)

Handkleer, deler i skapet, og vannsamleren kan bli veldig varme, og det anbefales alltid & bruke en klype nar disse skal tas ut etter bruk. IKKE bruk hendene, da dette kan
péafare brannskade

Vedlikehold

Skapet trenger regelmessig renhold, og vannbeholder ma temmes etter hver bruk.

Toerk av utvendig og innvendig skapet med en myk, terr klut. Dersom det er behov, kan det brukes en veldig liten mengde ngytralt vaskemiddel -men husk at det ikke ma
veere noen rester etter dette nar skapet skal i bruk.

Husk alltid & trekke ut kontakten for rengjering.



Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bor leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljovern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. For & beskytte miljget, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og
deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.

1. Vilkar fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF

@ Dette produktet oppfyller falgende krav
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC
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